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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง 

----------------------------------- 
 
1.  วัตถุประสงค์การใช้งาน 
 เพ่ือใช้ช่วยการหายใจให้กับทารกแรกเกิดถึงเด็กโตและเด็กที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวหรือไม่เพียงพอ 
 
2.  คุณลักษณะท่ัวไป 

2.1 เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดความถ่ีสูงที่ท างานด้วยระบบการสั่นตัวของอากาศ (High Frequency Oscillation)  
2.2 Oscillator Driver ที่ใช้เป็นแบบ diaphragmatically –sealed piston ที่ปรับระยะห่างได้ 
2.3 สามารถใช้งานได้โดยใช้ Oxygen จากถังหรือ Pipeline ร่วมกับอากาศอัดจากถังหรือ Pipeline หรือจากเครื่อง

ผลิตอากาศ 
2.4 ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮรซิท์   

 
3.  คุณลักษณะเฉพาะ 

3.1 เครื่องสามารถท างานเป็นจังหวะด้วยระบบการสั่นตัวของอากาศให้ความถี่สูง (High frequency) 
3.2 มีระบบ HFO ซึ่งสามารถปรับความถี่ของความสั่นตัวของอากาศได้ ตั้งแต่ 6-15 เฮริซท์ หรือกว้างกว่า   
3.3 สามารถปรับความดันเฉลี่ยของทางเดินหายใจส่วนต้น ( Mean Pressure ) ได้ตั้งแต่ 6-45 ซม.น้ า 
3.4 สามารถปรับ Oscillatory Pressure ( P ) ได้ถึง 80 ซม.น้ า หรือ สูงกว่า 
3.5 สามารถปรับตั้งเปอร์เซ็นต์ของเวลา ในการหายใจเข้า ได้ตั้งแต่ 30-50 % หรือ I:E Ratio ได้ตั้งแต่ 1:1-1:3 
3.6 ปรับอัตราการไหลของอากาศ ได้ตั้งแต่ 2-30 ลิตร/นาท ีหรือมากกว่า 
3.7 มีจอแสดงค่าการท างานต่างๆ ดังนี้ 

- ความถี่ในการสั่น ( Frequency ) 
- ความดันอากาศเฉลี่ยของทางเดินหายใจ ( Mean Airway Pressure) 
- ความแรงในการสั่น ( Amplitude or  P) 
- เปอร์เซน็ต์ของเวลาหายใจเข้า (% Inspiratory Time)   

3.8 มีจอภาพแสดงต าแหน่งการเคลื่อนไหวของ Oscillating piston 
3.9 มีสัญญาณเตือนระบบแสงและเสียงเมื่อเครื่องท างานผิดปกติ ดังนี้ 

- ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 
- ตัวสั่นหยุดท างาน 
- ความดันที่ใช้สูงหรือต่ ากว่าที่ก าหนด 
- แรงดันแก๊สไม่เพียงพอต่อการท างานของเครื่อง 
- Low Battery 
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4. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง      
4.1 เครื่องให้ความชื้นชนิดควบคุมอุณหภูมิ Heated Humidifier รุ่นมี Heated wire แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลข 

จ านวน 1 เครื่อง  
4.2 ชุดวงจรผู้ป่วย ( Patient circuit )     จ านวน  2  ชุด 

 
5. เงื่อนไขอ่ืน 
5.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือผ่านการสาธิตมาก่อน 
5.2 รับประกันคุณภาพการเป็นเวลา  2  ปี 
5.3 ส่งมอบของภายใน 120 วัน 
5.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองมาตรฐานสากล 
5.5 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้ง , สาธิต , แนะน าการใช้เครื่องให้กับเจ้าหน้าที่จนกว่าจะใช้งานได้ด ี                          

โดยช่างผู้ช านาญ 
5.6 ผู้เสนอราคาจะบ ารุงรักษาและ Calibrate เครื่อง เพ่ือให้เครื่องอยู่ในมาตรฐานปีละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 2 ปี             

พร้อมทั้งออกใบรับรองหลังการ Calibrate และบ ารุงรักษาเครื่องแต่ละครั้ง 
5.7 ภายในระยะเวลารับประกัน หากเครื่องเกิดขัดข้องถึง 3 ครั้ง และผู้เสนอราคาไม่สามารถซ่อมแซมให้ท างาน

ตามปกติได้ ผู้ซื้อสามารถเรียกร้องให้เปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่อง หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น 

5.8 ภายในระยะเวลารับประกัน หากเครื่องต้องจัดซ่อมนานเกินกว่า 7 วัน ผู้เสนอราคาต้องมีเครื่องส ารองให้ใช้งาน
ระหว่างจัดซ่อม   

5.9 ผู้เสนอราคาต้องระบุหมายเลขในแคตตาล็อกและรายละเอียดให้ตรงตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 
5.10 มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต  
5.11 มีคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด 

 
 

------------------------------------------------------- 


