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4.16.13 โครงสร้างเตียงพ่นด้วยสี Electrostatic Powder Coated Metal frame ติดทนทาน 
ไม่เป็นสนิม 

4.16.14 มีชุด Handle สําหรับจับยึดเพ่ือช่วยในการเบ่งคลอด สามารถปรับเลื่อนระดับได้ 
4.16.15 มีช่องสําหรับใส่เสาน้ําเกลือ Lifting Pole 
4.16.16 มีระบบ Electronically CPR (Reset) สามารถทํา CPR ผู้ป่วยได้ในภาวะฉุกเฉิน 
4.16.17 มีกันชน (Bumper) จํานวน 4 มุม เพ่ือป้องกันการกระแทกที่จะส่งผลกระทบกับเตียง 
4.16.18 มีแบตเตอร์รี่ สาํรองไฟ สามารถใช้งานได้แม้ในกรณีไฟฟ้าดับ 
 

4.17 แผ่นเสื่อ Clean Bleed จํานวน 1 ชุด 
4.17.1 เป็นแผ่นที่สามารถควบคุมการไหลของเลือด (อัตราการไหลระหว่าง 50 ml.  

ถึง 600 ml. ต่อนาที) 
4.17.2 สามารถใช้ในการฝึกทักษะต่างๆ ได้แก่ 

4.17.2.1 การประเมินสถานการณ์ด้วยสายตาหรือการประเมินร่างกายของผู้ป่วยโดย
การช่ังนํ้าหนัก 

4.17.2.2 การระบุและประเมิน ความเร็ว สี หรือการไหลของเลือด 
4.17.2.3 การประเมินความเร็วและความเกี่ยวข้องในการจัดการสถานการณ์ต่างๆ 

ของผู้ฝึก 
4.17.2.4 การตรวจสอบปริมาณการสญูเสียเลือด (QBL) 
4.17.2.5 ความสามารถในการถ่ายเลือดอย่างรวดเร็ว หากสงสัยว่ามกีารตกเลือด 
4.17.2.6 การประเมินสภาพของผู้ป่วยที่กําลังฝึกปฏิบัติการอยู่ และผลจากการปฏิบัติ

กับผู้ป่วยก่อนหน้าน้ี 
4.17.3 การไหลของเลือดจะอยู่ในแผน่เสื่อซับเลือดที่ปิดผนึกไว้เพ่ือไม่ให้เลือดรั่วซึมออกมา 

โดยการไหลของเลือดจะช่วยเพ่ิมความสมจริงในสถานการณ์จําลองต่างๆ 
4.17.4 สามารถจําลองการเสียเลือดรุนแรง เช่น การบาดเจ็บในช่องคลอด (รวมถึง PPH) 

4.18  การอบรม 
4.18.1 มีตารางการอบรมและดูแลรักษาหุ่นอย่างละเอียดและชัดเจนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ความเช่ียวชาญในการใช้งานแก่ผู้ใช้ 
4.18.2 อบรมการใช้งานช้ินส่วนประกอบต่างๆ การประกอบ การเช่ือมต่อสัญญาณปัญหาที่

มักจะเกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นกับหุ่นจําลอง 
4.18.3 อบรมการสร้าง Scenario ทั้งแบบ Linear และ Branching 
 โดยผู้ใช้สามารถกําหนดรายละเอียดสถานการณ์ที่ต้องการ ทางบริษัทจะออกแบบสร้าง 

Scenario ดังกล่าว พร้อมการช่วยเหลือระหว่างการใช้งานจริง จนเกิดความชํานาญ 
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